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Poznamky

Bez pisemného souhlasu

laboratofe se nesmi

udaje o vzorku dodané zakaznikem a jejich vliv na platnost vysledku.
Laboratof prohlasuje, Zze vysledky zkou$ek se tykaji pouze vzorkl, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud neni

na protokolu o zkou$ce v ¢asti "Vzorkoval" obsazeno ,ALS", pak plati, ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

reprodukovat jinak nez cely. Laboratof neni

Vzorek(y) PR2466778/001, metoda W-PFCLMSO03 - hodnota LOQ zvy$ena vzhledem k vlivu matrice.
Vzorek(y) PR2466778/001, metoda W-HAALMSO01 - hodnota LOQ zvysSena vzhledem k vlivu matrice.
Obsahuje-li vzorek sediment, je pro Ucely analyzy tékavych latek dekantovan.

zodpovédna za

Za spravnost odpovidéa

Jméno opravnéné osoby

Lubomir Pokorny

Country Manager

Zkusebni laborator ¢. 1163
akreditovana CIA dle
€SN EN ISO/IEC 17025:2018

AN

L 1163

Spoleénost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 (Systémy environmentalniho managementu) a CSN 1SO 45001
(Systémy managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

right solutions. right partner.

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 18.6.2024
Stranka 22276
Zakazka - PR2466778
Zakaznik : AGRO CS a.s.
Vysledky zkousek
Matrice: PITNA VODA Nazev vzorku 986 — —
Identifikace vzorku PR2466778001 ———- —
Datum odbéru/Eas odbéru 4.6.2024 - —--
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Vysledek NM Vysledek NM
halogenoctové kyselin )
monochloroctova kyselina W-HAALMSO01 1.0 ug/l <2.0
dichloroctova kyselina W-HAALMS01 0.50 ug/l <0.50
trichloroctova kyselina W-HAALMS01 0.50 ug/l <0.50
monobromoctova kyselina W-HAALMS01 1.0 ug/l <1.0
dibromoctova kyselina W-HAALMS01 0.50 pg/l <0.50
Suma 5 HAA (M5) W-HAALMS01 0.50 ug/l 0
kyselina perfluorobutanova W-PFCLMS03 2.0 ng/l <2.0 - -
(PFBA)
kyselina perfluoropentanova W-PFCLMS03 0.30 ng/l <0.60
(PFPeA)
kyselina perfluorohexanova W-PFCLMS03 0.30 ng/l <0.30
(PFHXxA)
kyselina perfluoroheptanova W-PFCLMS03 0.30 ng/l <0.30 —— ——
(PFHpA)
kyselina perfluoroktanova W-PFCLMS03 0.30 ng/l <0.30 a—— J—
(PFOA)
kyselina perfluorononanova W-PFCLMSO03 0.30 ng/l <0.30 j— I
(PFNA)
kyselina perfluorodekanova W-PFCLMS03 0.30 ng/l <0.30
(PFDA)
kyselina perfluoroundekanova W-PFCLMS03 0.30 ng/l <0.30
(PFUNDA)
kyselina perflurododekanova W-PFCLMS03 0.30 ng/l <0.30
(PFDoDA)
kyselina perflurotridekanova W-PFCLMS03 0.30 ng/l <0.30
(PFTrDA)
perfluorobutansulfonova W-PFCLMS03 0.30 ng/l <0.30 - I
kyselina (PFBS)
perfluoropentansulfonova W-PFCLMSO03 0.30 ng/l <0.30
kyselina (PFPeS)
perfluorohexansulfonova W-PFCLMSO03 0.30 ng/l <0.30 e I
kyselina (PFHxS)
perfluoroheptansulfonova W-PFCLMS03 0.30 ng/l <0.30
kyselina (PFHpS)
perfluoroktansulfonova kyselina W-PFCLMSO03 0.30 ng/l <0.30 e J—
(PFOS)
perfluorononansulfonova W-PFCLMSO03 0.30 ng/l <0.30 j— I
kyselina (PFNS)
perfluorodekansulfonova W-PFCLMS03 0.30 ng/l <0.30
kyselina (PFDS)
perfluorododekansulfonova W-PFCLMSO03 0.30 ng/l <0.30 j— J—
kyselina (PFDoDS)
perfluorundekansulfonova W-PFCLMS03 1.0 ng/l <1.0
kyselina (PFUnDS)
perfluortridekansulfonova W-PFCLMSO03 1.0 ng/l <1.0 e —
kyselina (PFTrDS)
suma 20 PFAS (252/2004) (M5) W-PFCLMS03 0.30 ng/l 0 +40.0%
suma 4 PFAS (252/2004) (M5) W-PFCLMS03 0.30 ng/l 0 +40.0%
BAM W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005
boskalid W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005
diflufenican W-PESLMS11 0.010 ug/l <0.010
dimethenamid W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005
napropamid W-PESLMS11 0.005 ug/l <0.005
prochloraz W-PESLMS11 0.010 ug/l <0.010

right solutions. right partner.

Spole¢nost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 a CSN ISO 45001
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Datum vystaveni
Stranka

Zakazka
Zakaznik

- 18.6.2024
:3z6

- PR2466778

- AGRO CS as.

Matrice: PITNA VODA Nazev vzorku 986 — ——
Identifikace vzorku PR2466778001 — —
Datum odbéru/éas odbéru 4.6.2024

Parametr Metoda Jednotka NM Vysledek NM Vysledek NM

pesticidy - azolové pesticidy a jejich metabolity

Vysledek

<0.010

pesticidy - chloridazon a jeho metabolity

cyprokonazol W-PESLMS11 0.010 pg/l J—
difenokonazol W-PESLMS11 0.010 ug/l <0.010
epoxikonazol W-PESLMS11 0.010 ug/l <0.010
metkonazol W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005 -
propikonazol W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005 e
prothiokonazol W-PESLMS11 0.010 ug/l <0.010 J—
tebukonazol W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005 -
- chloracetanilidové pesticidy a jejich metaboli i
acetochlor W-PESLMS11 0.010 pg/l <0.010 -
alachlor W-PESLMS11 0.010 ug/l <0.010 —
dimethachlor W-PESLMS11 0.010 ug/l <0.010 —
metazachlor W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005
propachlor W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005
S-metolachlor W-PESLMS11 0.005 ug/l

<0.005

<0.010

chloridazon-methyl desfenylu
(M4)

propaquizafop

0.010 pg/l

W-PESLMS11

chloridazon W-PESLMS11 0.010 pg/l —
chloridazon-desfenyl W-PESLMS11 0.010 ug/l <0.010 I
chloridazon-methyl desfenyl W-PESLMS11 0.010 ug/l <0.010 J— J—
suma chloridazon-desfenylu a W-PESLMS11 0.020 g/l <0.020 - -

<0.010

quizalofop-p-ethyl

W-PESLMS11

0.005 ug/l

<0.005

<0.005

- organofosforové pesticidy a jejich metabolit:

W-PESLMS11

chlortoluron W-PESLMS11 0.005 ug/l
chlortoluron-desmethyl W-PESLMS11 0.005 ug/l <0.005 a—
diuron W-PESLMS11 0.010 ug/l <0.010
isoproturon W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005 e
isoproturon-desmethyl W-PESLMS11 0.010 pg/l <0.010 J—
isoproturon-monodesmethyl W-PESLMS11 0.005 ug/l <0.005 J—
linuron W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005
nicosulfuron 0.010 ug/l <0.010 J—

<0.005

chlorpyrifos W-PESLMS11 0.005 g/l
dimethoat W-PESLMS11 0.010 pg/l <0.010
pesticidu ]
azoxystrobin W-PESLMS11 0.005 ug/l <0.005
bentazon methyl W-PESLMS11 0.010 pg/l <0.010 J—
klomazon W-PESLMS11 0.010 pg/l <0.010
dimoxystrobin W-PESLMS11 0.005 ug/l <0.005
ethofumesat W-PESLMS11 0.010 pg/l <0.010 -
fenpropidin W-PESLMS11 0.010 ug/l <0.010
fenpropimorf W-PESLMS11 0.010 ug/l <0.010 —
fluopikolid W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005
lenacil W-PESLMS11 0.005 ug/l <0.005
mesotrion W-PESLMS11 0.020 pg/l <0.020 J—
pendimethalin W-PESLMS11 0.010 ug/l <0.010
pikloram W-PESLMS11 0.020 ug/l <0.020
quinmerac W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005 e
spiroxamin W-PESLMS11 0.010 pg/l <0.010 -
thiofanat-methyl W-PESLMS11 0.010 ug/l <0.010

<0.005

atrazin W-PESLMS11 0.005 ug/l —
atrazin-2-hydroxy W-PESLMS11 0.005 ug/l <0.005 J—
atrazin-desethyl W-PESLMS11 0.005 g/l <0.005
atrazin-desethyl desisopropyl W-PESLMS11 0.010 pg/l <0.010 j—
atrazin-desisopropyl W-PESLMS11 0.010 pg/l <0.010 J—

right solutions. right partner.
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Datum vystaveni
Stranka

Zakazka
Zakaznik

- 18.6.2024
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- PR2466778

- AGRO CS as.

Matrice: PITNA VODA Nazev vzorku 986 — ——
Identifikace vzorku PR2466778001 — —
Datum odbéru/éas odbéru 4.6.2024

Parametr Metoda Jednotka NM Vysledek NM Vysledek NM

pesticidy - triazinové pesticidy a jejich metabolity - pokraéovani

Vysledek

<0.010

desmetryn W-PESLMS11 0.010 pg/l j—
hexazinon W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005
metamitron W-PESLMS11 0.010 pg/l <0.010 J—
metribuzin W-PESLMS11 0.010 pg/l <0.010 -
metribuzin-desamino W-PESLMS11 0.010 ug/l <0.010 J—
prometrin W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005 e
simazin W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005
simazin-2-hydroxy W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005
terbuthylazin W-PESLMS11 0.005 ug/l <0.005
terbuthylazin-desethyl W-PESLMS11 0.005 pg/l <0.005 j—
terbuthylazin-desethyl-2-hydrox W-PESLMS11 0.005 ug/l <0.005 ——
y

terbuthylazin-hydroxy W-PESLMS11 0.005 ug/l <0.005
terbutrin W-PESLMS11 0.010 pg/l <0.010
biologické paramet ‘:

abioseston-tripton W-ABIOS - % 1 j— —
pocet organismu W-BIOS - jedinci/ml 0
Zivé organismy W-BIOS - jedinci/ml 0
anorganické paramet 3

Bromi¢nany W-OXY-IC 5.0 ug/l <5.0 ——
kyanidy celkové W-CNT-PHO 0.005 mg/l <0.005 —
Chloritany W-OXY-IC 10 ug/l <10
Chlore€nany W-OXY-IC pg/l J—

W-METMSFX5 — | — |
benzen W-VOCGMS02 0.20 pg/l <0.20 —
toluen W-VOCGMS02 1.0 ug/l <1.0
ethylbenzen W-VOCGMS02 0.10 ug/l <0.10
meta- & para-xylen W-VOCGMS02 0.20 pg/l <0.20 j—
orto-xylen W-VOCGMS02 0.10 ug/l <0.10
suma BTEX W-VOCGMS02 1.60 pg/l <1.60 e
suma xylenQ W-VOCGMS02 0.30 ug/l <0.30
vinylchlorid W-VOCGMS02 0.10 ug/l <0.10
chloroform W-VOCGMS02 0.10 ug/l <0.10
1,2-dichlorethan W-VOCGMS02 0.750 ug/l <0.750 J—
bromdichlormethan W-VOCGMS02 0.10 g/l <0.10
trichlorethen W-VOCGMS02 0.10 ug/l <0.10
dibromchlormethan W-VOCGMS02 0.10 ug/l <0.10 a——
tetrachlorethen W-VOCGMS02 0.20 pg/l <0.20 e
bromoform W-VOCGMS02 0.20 pg/l <0.20 e
suma 4 trihalomethan W-VOCGMS02 0.50 ug/l <0.50 J—
suma TCE@PCE W-VOCGMS02 0.30 g/l <0.30
suma 4 trihalomethanu (M4) W-VOCGMS02 0.10 ug/l <0.10 J—
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU |
benzo(b)fluoranthen W-PAHGMS03 0.020 ug/l <0.020 ——
benzo(k)fluoranthen W-PAHGMS03 0.020 ug/l <0.020
benzo(a)pyren W-PAHGMS03 0.0050 ug/l <0.0050
indeno(1,2,3-cd)pyren W-PAHGMS03 0.020 ug/l <0.020
benzo(g,h,i)perylen W-PAHGMS03 0.020 pg/l <0.020 -
suma 4 PAU (M4) W-PAHGMS03 0.020 ug/l 0 J—
5 ]
2,4,5-T W-PESLMS04 0.010 ug/l <0.010
2,4-D W-PESLMS04 0.010 ug/l <0.010
2,4-DP (isomery) W-PESLMS04 0.010 pg/l <0.010 -

right solutions. right partner.

Spole¢nost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 a CSN ISO 45001
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Datum vystaveni - 18.6.2024
Stranka 526
Zakazka - PR2466778
Zakaznik - AGRO CS ass.
Matrice: PITNA VODA Nazev vzorku 986 —— a——
Identifikace vzorku PR2466778001
Datum odbéru/éas odbéru 4.6.2024
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Vysledek NM Vysledek NM
pesticidy - pokraéovani
aminopyralid W-PESLMS04 0.050 pg/l <0.050
bentazon W-PESLMS04 0.010 pg/l <0.010
clopyralid W-PESLMS04 0.030 pg/l <0.030
desmedifam W-PESLMSO07 0.010 ug/l <0.010
dicamba W-PESLMS04 0.030 pg/l <0.030
dimetachlor CGA 369873 W-PESLMS07 0.015 ug/l <0.015
dimethenamid ESA W-PESLMS07 0.010 pg/l <0.010
dimethenamid OA W-PESLMS07 0.010 pg/l <0.010
fenmedifam W-PESLMSO07 0.010 ug/l <0.010
flufenacet W-PESLMSO07 0.010 ug/l <0.010
flufenacet ESA W-PESLMS07 0.015 ug/l <0.015
flufenacet OA W-PESLMSO07 0.015 ug/l <0.015
fluroxypyr W-PESLMS04 0.020 ug/l <0.020
MCPA W-PESLMS04 0.010 g/l <0.010
MCPP (isomery) W-PESLMS04 0.010 ug/l <0.010
metribuzin-desamino diketo W-PESLMS04 0.020 ug/l <0.020
pethoxamid W-PESLMS07 0.010 pg/l <0.010
pethoxamid ESA W-PESLMS07 0.015 ug/l <0.015
thiakloprid W-PESLMS07 0.010 pg/l <0.010
trinexapak-ethyl W-PESLMS07 0.010 pg/l <0.010
acetochlor ESA W-PESLMS07 0.015 pg/l <0.015
soucet stanovenych pesticidi a W-PESSUMO02 0.005 ug/l 0 - -
relevantnich metabolita (M4)
acetochlor OA W-PESLMS07 0.020 ug/l <0.020
alachlor ESA W-PESLMS07 0.010 pg/l <0.010
alachlor OA W-PESLMSO07 0.020 ug/l <0.020
dimethachlor ESA W-PESLMS07 0.015 pg/l <0.015
dimethachlor OA W-PESLMS07 0.015 ug/l <0.015
metazachlor ESA W-PESLMS07 0.010 ug/l <0.010
metazachlor OA W-PESLMS07 0.010 ug/l <0.010
metolachlor ESA W-PESLMS07 0.015 pg/l <0.015
metolachlor OA W-PESLMSO07 0.015 ug/l <0.015
propachlor ESA W-PESLMS07 0.020 pg/l <0.020
Suma dimethachlor ESA a W-PESLMS07 0.020 pg/l <0.020 - e
dimethachlor OA a dimethachlor
CGA 369873 (M4)
alkylfenol ]
| bisfenol A W-BPAGMS01 | 0.050 | ug/l | <0.050

Pokud zakaznik neuvede datum odbéru vzorku, laboratof ho z procesnich dudvodu uréi sama. Datum je pak rovno datu pfijeti vzorku do laboratofe a je
uvedeno v zavorkach. Nejistota je rozSifena nejistota méfeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozSifeni k = 2.
Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Prehled zkuSebnich metod

Analytické metody

{ Popis metody

Misto provedeni zkousky: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa Ceska Republika 470 01

W-U-PHO

CZ_SOP_D06_07_364 (CSN 757614) Stanoveni
naméfenych hodnot.

uranu spektrofotometricky po separaci

na silikagelu a vypocet

U 238z

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Viysoéany Ceska Republika 190 00

vypocet komplexnich kyanidd vypoétem z namérenych hodnot.

W-ABIOS CSN 75 7713, STN 75 7712. Stanoveni abiosestonu mikroskopicky.

W-BIOS CSN 75 7712, STN 75 7711. Stanoveni biosestonu mikroskopicky.

W-BPAGMS01 CZ_SOP_D06_03 178 (CSN EN ISO 18857-2) Stanoveni alkylfenoll a alkylfenoletoxylatd metodou plynové chromatografie s
MS nebo MS/MS detekci a vypocet sum alkylfenoll a alkylfenoletoxylati z namérenych hodnot

W-CNT-PHO CZ_SOP_D06_02_089.A (CSN 757415, CSN EN ISO 14403-2) Stanoveni celkovych kyanidd spektrofotometricky a stanoveni

right solutions. right partner.

Spole¢nost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 a CSN ISO 45001
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Datum vystaveni - 18.6.2024

Stranka 1626
Zakazka . PR2466778
Zakaznik - AGRO CS ass.
Analytické metody Popis metody
W-HAALMSO01 CZ_SOP_D06_03_182.A (DIN 38407-35) Stanoveni kyselych herbicidd, rezidui lé¢iv a jinych polutantd metodou kapalinové
chromatografie s MS/MS detekci a vypocet sum kyselych herbicidd, rezidui 1€Civ a jinych polutantd z naméfenych hodnot.
W-METMSFX5 CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA Method 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA Method 6020A, CSN 757358) - Stanoveni

prvki metodou ICP-MS a stechiometrické vypoéty obsahl slou¢enin z naméfenych hodnot. Vzorek byl pFfed analyzou
fixovan pfidavkem kyseliny dusi¢né.

W-OXY-IC CZ_SOP_D06_02_098 (CSN EN 1ISO 15061, CSN EN ISO 103044, US EPA Method 300.1) Stanoveni rozpusténych
bromi¢nanud, chloritani a chlore¢nand metodou iontové kapalinové chromatografie a vypocet sumy chloritant achlore¢nand
znaméfenych hodnot.

W-PAHGMSO03 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA Method 8270D; US EPA Method 8082A; CSN EN ISO 6468; US EPA Method 8000D).
Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet sum
semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot

W-PESLMS04 CZ_SOP_D06_03 182.A (DIN 38407-35) Stanoveni kyselych herbicidd, rezidui lé&iv a jinych polutantd metodou kapalinové
chromatografie s MS/MS detekci a vypoCet sum kyselych herbicidl, jejich metabolitd, rezidui IéCiv a jinych polutantd z
naméfenych hodnot.

W-PESLMS07 CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA Method 535, US EPA Method 1694) Stanoveni pesticidu, jejich metabolitd, rezidui IéCiv a
jinych polutantd metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekci a vypoCet sum pesticidd, jejich metabolitd, rezidui 1éciv
a jinych polutantll z naméfenych hodnot.

W-PESLMS11 CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA Method 535, US EPA Method 1694) Stanoveni pesticidi, jejich metabolitd, rezidui légiv a
jinych polutantd metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekci a vypocet sum pesticidl, jejich metabolitd, rezidui I[éciv
a jinych polutantli z namérenych hodnot.

W-PESSUMO02 CZ_SOP_D06_03_J02 Vypocty souctovych parametrli metod organické chemie

W-PFCLMS02 CZ_SOP D06 03 197.A (US EPA Method 537, CSN P CEN/TS 15968)  Stanoveni perfluorovanych, polyfluorovanych a
bromovanych slou€enin metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekci.

W-PFCLMS03 CZ_SOP_D06_03_197.A (US EPA Method 537)  Stanoveni perfluorovanych, polyfluorovanych a bromovanych  slougenin
metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekci.

W-VOCGMS02 CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA Method 624, US EPA Method 5021A, US EPA Method 8260, US EPA Method 8015, CSN EN

ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680) Stanoveni tékavych organickych latek metodou
plynové chromatografie s FID a MS detekci a vypo€et sum tékavych organickych latek z naméfenych hodnot

ok

Symbol u metody znac€i zkousku mimo rozsah akreditace laboratofe nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kdéd
UNICO-SUB, informuje pouze o tom, Ze zkouSky byly provedeny subdodavatelem a vysledky jsou uvedeny v pfiloze protokolu o
zkouSce, vc€etné informace o akreditaci zkouSky. V pfipadé, Zze Ilaboratof pouzila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo
nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato skuteCnost uvedena na
titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je misto provedeni zkousSky
mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypoétu sumacnich parametr( je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

Konec protokolu o zkousce

www.alsglobal.cz
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